Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Satide
Gabinete do Secretario

Oficio n°0676/2022/GS/SEMUS/PMV
A N
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da CPL VISEU/PA

Assunto: Solicitacio de Providéncias — Viabilizar Processo Licitatorio de Aquisicao de
Aparelho Raio X. Ref.: Fundamentagio Legal: Lei 10.520 de 2002, Artigo 1°. Subsidiariamente a
Lei Federal N°. 8.666/93 e Alteragdes Posteriores ¢ Termo de Referéncia.

Senhora Presidente,

A Secretaria Municipal de Saude de VisewFundo Municipal de Saude de Visew/PA,
objetivando a realizagdo de procedimento administrativo, destinado a atender as demandas basicas
dos estabelecimentos de satde deste Municipio, para um periodo de 12 meses, vimos através deste
solicitar providéncias no sentido de viabilizar a formalizagdo de processo licitatorio para
Contratagio de Empresa Especializada para Eventual e Futura Aquisigdo de Aparelho Raio X.

Conforme itens descritos no Termo de Referéncia anexo.

A Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 37, XXI, tornou o processo
licitatério conditio sine qua non para contratos que tenham como parte o poder publico, relativos a

obras, servigos, compras e alienagdes, ressalvados os casos especificados na legislagdo.

Toda licitagdo deve ser pautada nos principios e regras previstos no texto constitucional,
notadamente os previstos no caput do aludido artigo, de modo que “a administragdo publica direta
e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municaipios

obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia”.

Desta feita, na analise do sistema juridico e tendo em vista o caso concreto, deve-se levar
em conta ndo apenas as regras dotadas de alta especificidade, mas também os principios

constitucionais e administrativos, observando sempre a hierarquia das normas, portando

respeitando a supremacia da Constitui¢do Federal sobre todos os demais atos normativos.

Diante disso, a par dessa abordagem Constitucional, mister que as regras relativas ao

pregdo sejam interpretadas através da Lei Federal n° 10.520/02, a regulamentagdo do Decreto n°
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10.024/2019, O Decreto Municipal n° 036/2020, e também, a partir do que dispos
(principios e regras) da Lei n® 8666/93.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiga:

“I- a licitagdo modalidade pregdo, aplicam-se subsidiariamente, as
disposigdes da Lei n° 8666/93” (resp. 822337/MS; RECURSO
ESPECIAL 2006/0039188-9 Relator Ministro Francisco Falcdo
(1116) Orgdo Julgador T1-PRIMEIRA TURMA Data de Julgamento
16/05/2006).

A licitagio como expressa o artigo 2° da Lei de Licitagdes destina-se a garantir a
observéncia do principio constitucional da isonomia, a sele¢do da proposta mais vantajosa para a
Administragdo e a promogio do desenvolvimento nacional sustentivel e serd processada e julgada
em estrita conformidade com os principios constitucionais e administrativos, a exemplo da
legalidade e da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo

correlatos.

Na Lei Geral do Pregdo (Lei n° 10.520/02) se exige que a fase preparatoria do pregdo
devera se basear na justificativa da necessidade de contratagdo pela autoridade competente.
Juntamente com a justificativa, o 6rgdo requisitante devera definir de forma objetiva e

pormenorizada o objeto a ser contratado, nos termos do art. 6° do Decreto n° 10.024/2019.

A justificativa para a solicitagdo em tela baseia-se no atendimento das necessidades dos
estabelecimentos de satide do municipio de Viseu/PA, no que se refere a aquisi¢éo de aparelhos de
Raio X para atender as necessidades da regido do Primeiro, Segundo e Terceiro Distrito, visando a
contratagio de empresa especializada para fornecimento dos itens a serem licitados, atendendo
satisfatoriamente os requisitos basicos como boa reputagio no mercado, responsabilidade,
disponibilidade e compromisso com os prazos estabelecidos, oferecendo seguranga e
tranquilidade. Assim, a empresa contratada atendendo os requisitos ora referidos se demonstrara
apta a realizar o fornecimento dos itens do objeto contratado considerando serem de suma

importincia para dar suporte aos profissionais médicos na definigao de diagnostico de pacientes.

De forma que justificamos a aquisigdo dos itens a serem contratados para estruturagao dos
estabelecimentos de saiude com os referidos equipamentos que tem por finalidade ofertar servigos
de satide com melhor qualidade aos municipes, assim como, oferecer aos médicos essa ferramenta

para realizagio dos demais procedimentos necessarios no atendimento do paciente. o
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As despesas geradas pelo objeto em epigrafe, estdo previstas na Lei Municipal n® 551/2021
— Lei Orgamentaria Anual para o ano de 2022, e tém sua importéncia na manutengio de servigos
necessarios ao atendimento a populagdo, atendendo assim o principio finalistico da supremacia do

interesse publico, nos termos do Decreto n° 3.555/00, Anexo I, art. 21, IV e Lei n° 8666/93, art. 7°,
§ 2°, 111 (servigos) ou art. 14, caput (compras).

Atenclosamente,

Decreto n°002/2021
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1

O presente Termo de Referéncia com base no Sistema de Registro de Pregos — SRP tem por

objeto a Contratagio de Empresa Especializada para Eventual e Futura Aquisi¢fo de Aparelho de

Raio X, para um periodo de 12 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Satide/Fundo Municipal de Saude de VisewPA. Conforme especificagdes e quantidades

discriminadas abaixo:

INSTRUMENTOS DE APOIO HOSPITALAR

ITEM

DESCRICAQO

UNID |QUANT

01

APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL NATIVO, CONTROLE DE
MA, MAS, KV E TEMPO DEVE SER POSSIVEL DE SER CONTROLADO
ATRAVES DO SOFTWARE DE AQUISICAO DE IMAGENS, GERADOR
MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUENCIA. POTENCIA NOMINAL
DE PELO MENOS 60 KW MONTADO ABAIXO DA MESA DE EXAMES
PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA SALA. TENSAO VARIAVEL
QUE ATENDA A FAIXA DE 40 KV A 150 KV. CORRENTE VARIAVEL
NA FAIXA MINIMA DE 20MA A 800 MA OU MAIOR. TEMPO DE
EXPOSICAO MINIMO DE 1MS A 48 OU MAIOR. COM MAS VARIAVEL
NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 630, MAS OU MAIOR. TUBO DE
RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MENOR
QUE 1,2 MM; ANODO GIRATORIO MINIMO 9.000 RPM A 60 HZ;
CAPACIDADE CALORICA MINIMA DO ANODO DE 300 KHU.
INSERCAO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL. ESTATIVA
PORTA EMISSOR CHAO-CHAO: COLUNA COM DESLOCAMENTO
LONGITUDINAL A PARTIR DE 200 CM; ROTACAO DO TUBO SOBRE
EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/-
90 GRAUS; MOVIMENTO TELESCOPICO DO TUBO DE NO MINIMO 20
CENTIMETROS DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMACAO
MANUAL: SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA
BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM,
FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8:1 OU 10:1; TAMPO FLUTUANTE COM
DIMENSOES MINIMAS DE 200 X 65 CM, COM CURSO TOTAL DE
DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO
TOTAL DE DESLOCAMENTO LATERAL, TRANSVERSAL, 20 CM
APROXIMADAMENTE; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS.
CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MINIMO
200 KG. BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO
MINIMO 130 CM, APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE
FREIO ELETROMAGNETICO. MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA
DE PELO MENOS 40LP/CM, DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM E 180
CM; COM CRUZ DE LOCALIZACAO/ CENTRALIZACAO IMPRESSA
NO TAMPO DO BUCKY. DETECTOR PLANO COM DIMENSOES
APROXIMADAS ENTRE 35 X 43 CM OU MAIOR, DETECTOR DEVE
SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA REGISTRO
NA ANVISA PARA COMPROVACAO DETECTOR COM FI1O OU SEM
FIO (MOVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE

UNID 03
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POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA
MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO
MINIMO 2500 X 3000 PIXELS. PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-
PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MAXIMO DO
PIXEL DE 150 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE
POSSIBILITAR MANIPULACAO, IMPRESSAO E TRANSMISSAO DAS
IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVES DE UMA
ESTACAO DE USO. ESTACAO DE TRABALHO E AQUISICAO,
REVISAO E MANIPULACAO DE IMAGENS DIGITAIS, ONDE A
SELECAO DE PARAMETROS (KV, MA, TEMPO E/OU MAS) DEVE
OBRIGATORIAMENTE SER FEITA NESSA ESTACAO, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: CPU COM PROCESSADOR
INTEL 15 OU SUPERIOR COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUCAO
COM NO MINIMO 21 POLEGADAS TOUCHSCREEN; CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISCO DE 1 TB: MEMORIA
RAM DE 8GB OU MAIOR,; IMAGENS RADIOGRAFICAS EM
FORMATO DICOM 3.0; DEVE POSSUIR: PROCESSAMENTO DE
IMAGEM, INSERCAO DE DADOS VIA DICOM WORKLIST OU VIA
TECLADO, PRINT, STORAGE, PLACA DE REDE TIPO ETHERNET,
SOFTWARE DE AQUISICAO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS
DIGITAIS, SISTEMA DIGITAL DE IMAGEM. POSSIBILIDADE DE
HARMONIZACAO DE IMAGEM. 01 QUADRO DE FORCA;
ALIMENTACAO ELETRICA TRIFASICO 220V OU TRIFASICO 380V
(COM AUTOTRANSFORMADOR INCLUSO). GARANTIA 12 MESES;
ASSISTENCIA TECNICA LOCAL AUTORIZADA PELO FABRICANTE
REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO; MANUAL DO USUARIO REGISTRADO PARA
COMPROVACAO QUE TODAS AS CARACTERISTICAS TECNICAS
ESTAO SENDO ATENDIDAS ATRAVES DE MANUAL QUE ESTA
REGISTRADO NA ANVISA. NAO SERAO ACEITOS CATALOGOS
COMERCIAS OU OUTROS MEIOS NAO OFICIAIS DA ANVISA PARA
COMPROVACAOQ; INSTALACAO E TREINAMENTO IN LOCO DA
EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

DIGITALIZADOR TIPO CR - 40PPM: DIGITALIZADOR DE IMAGENS
RADIOGRAFICAS TIPO CR: SISTEMA DE RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZACAO DE IMAGENS
RADIOGRAFICAS EM GERAL. LEITURA DE CHASSIS POR LEITOR DE
CODIGO DE BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA
COMPLETA E UMA ESTACAO DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA E
IDENTIFICACAO ELETRONICA DOS CHASSIS. UM (01) LEITOR DE
CHASSI CR DE ALTA RESOLUCAO E ALTA CAPACIDADE DE
PRODUCAO, CONFORME CARACTERISTICAS: EQUIPAMENTO
DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETE INTEGRADO.
SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUGAOQ
02 |COM CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10 PIXELS/MM| UNID | 03
PARA TODOS 0S TAMANHOS DE CASSETES. PROCESSAMENTO DE
NO MINIMO 50 CASSETES POR HORA. CASSETES COMPOSTOS POR
PLACAS DE FOSFORO PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM,
25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MINIMA DE 50.000
LEITURAS, CASSETES NA TECNOLOGIA DE  ALTA
RESOLUTIBILIDADE. 01 (UMA) ESTACAO DE CADASTRAMENTO DE
PACIENTE, CONECTADOS AOS CR(S), DOTADOS DE CONEXAO
DICOM E OS SOFTWARES NECESSARIOS. MONITOR LCD OU LED
COLORIDO COM TELA SENSIVEL AO TOQUE. LEITOR DE CODIGO
DE BARRAS, INTEGRADO A ESTACAO PARA CADASTRAMENTO
DOS CASSETES E ASSOCIA-LOS AO PACIENTE. SISTEMA DEVE SER
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FORNECIDO E CONTEMPLAR OS RECURSOS E CARACTERISTICAS:
DICOM, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET DE 1GBIT/S E
TERMINAIS DE CADASTRAMENTO. EFETUAR CONEXAO DICOM
PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E POS PROCESSADAS. O
SOFTWARE DAS ESTACOES DEVE SER FORNECIDO PELO
FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO DOS RECURSOS E DAS
INFORMACOES DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR. EFETUAR
CONEXAO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST MANAGEMENT COM
SISTEMAS RIS/HIS. EFETUAR CONEXAO DICOM 3.0 PARA
IMPRESSAO PRINT SCU. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL
E SER INTEGRADO A SISTEMA PACS, SER INSTALADO E TESTADO,
COM OS ITENS DE HARDWARES E SOFTWARES NECESSARIOS
PARA AS CONEXOES. WORKSTATION PROPRIA PARA AQUISICAO
DE IMAGENS DICOM 3.0 PROVENIENTE DE QUALQUER
MODALIDADE CONECTADA A REDE PACS DA INSTITUICAO.
WORKSTATION DEVE ATENDER AS NECESSIDADES PARA
DIAGNOSTICO DE EXAMES REALIZADOS EM  RAIOS-X
CONVENCIONAL POR CR, TENDO ACESSO A TODAS AS IMAGENS
ARMAZENADAS NO SERVIDOR CENTRAL DE IMAGENS. DEVERA
VIM ACOMPANHADO POR NO MINIMO 04 CASSETES DE FOSFORO
DE TAMANHOS A SEREM DETERMINADOS PELA INSTITUICAO,
SISTEMA DE PACS E TAMBEM DE UMA IMPRESSORA TIPO LASER
DRY PARA IMAGENS RADIOGRAFICAS, COM PELO MENOS 325PPI
DE RESOLUCAO, TECNOLOGIA LASER. IMPRESSAO DE NO MINIMO
40 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. CAPACIDADE DE
RECARGA DE CARTUCHOS A LUZ DO DIA COM MAIS DE 100
PELICULAS POR CARGA. A INTERFACE DICOM INTEGRADA
SUPORTA MODALIDADES DE IMPRESSAO DICOM. CONEXAO COM
MODALIDADES NAO DICOM USANDO OS GERENCIADORES DE
IMAGENS MEDICAS PACS LINK. UM TAMANHO DE FILME ONLINE.
SOFTWARE PACS: CADA UNIDADE DE DIGITALIZACAO
INSTALADA DEVERA ACOMPANHAR SEU PROPRIO SISTEMA DE
PACS, OU SEJA, SUA PROPRIA LICENCA. SOFTWARE COMPATIVEL
E EM TOTAL HARMONIA COM O EQUIPAMENTO DE
DIGITALIZACAO. CADA LICENGA DEVERA PERMITIR AOS
USUARIOS OS MINIMOS REQUISITOS ABAIXO: - ARMAZENAR
IMAGENS NA ESTACAO DE AQUISICAO/PACS/ARCHIVE; -
VISUALIZACAO SEM LIMITES DE ACESSOS, EM ATE 04 PONTOS
CONCORRENTES NO MINIMO. - CAPACIDADE DE FAZER BACKUP
PROGRAMADOARMAZENAMENTO DE IMAGENS NOS MODOS
“PARA PROCESSAMENTO” E “PARA APRESENTACAO” - IMPORTAR
IMAGENS- FAZER BACKUP ATRAVES DE CD/DVD OU DISPOSITIVO
USB, EM FORMATO JPEG OU DICOM- CRIAR E EDITAR LAUDOS
COM O OPCIONAL CLINICAL REPORT- ACESSAR IMAGENS DE
OUTRAS MODALIDADES (CR, CT, MR E US) - FERRAMENTAS
ORTOPEDICAS AVANCADAS DE MEDICAO: GONSTEAD,
CURVATURA CERVICAL E LOMBAR, GONIOMETRIA, ENTRE
OUTROS. - CAPACIDADE MINIMA PARA 100.000 EXAMES ANO.
DEVERA APRESENTAR: REGISTRO DO PRODUTO. FORNECIMENTO
DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, INDISPENSAVEIS AO
FUNCIONAMENTO DO MESMO.
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2. JUSTIFICATIVA

2.1. A justificativa para a solicitagdo em tela baseia-se no atendimento das necessidades dos
estabelecimentos de satide do municipio de Viseu/PA, no que se refere a aquisi¢do de aparelhos de
Raio X para atender as necessidades da regido do Primeiro, Segundo e Terceiro Distrito, visando a
contratagdo de empresa especializada para fornecimento dos itens a serem licitados, atendendo
satisfatoriamente os requisitos basicos como boa reputagdo no mercado, responsabilidade,
disponibilidade e compromisso com os prazos estabelecidos, oferecendo seguranca e
tranquilidade. Assim, a empresa contratada atendendo os requisitos ora referidos se demonstrara
apta a realizar o fornecimento dos itens do objeto contratado considerando serem de suma

importincia para dar suporte aos profissionais médicos na definigéo de diagndstico de pacientes.

22, De forma que justificamos a aquisigdo dos itens a serem contratados para estruturagao dos
estabelecimentos de satde com os referidos equipamentos que tem por finalidade ofertar servigos
de satde com melhor qualidade aos municipes, assim como, oferecer aos médicos essa ferramenta

para realizagdo dos demais procedimentos necessarios no atendimento do paciente.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. A dotagdo orgamentaria sera consignada pela Assessoria Contébil, vinculada a Secretaria

Municipal de Finangas.

4. CONTROLE DA EXECUACAO

41. A fiscalizagio da contratagiio sera exercida por um representante da Administragdo, ao
qual competira dirimir as diividas que surgirem no curso da execugéo do contrato, ¢ de tudo dara

ciéncia a Administragdo.

42. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do prestador
(a) de servigos, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, niio implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

43 A fiscal do contrato sera a servidor KELVE JANNED DOS PASSOS FERREIRA,
Médico, CRM 007541/PA, inscrito sob o CPF n°® 613.516.872-04 e portador do RG n° 2755710
PC/PA, que anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugio do

contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmenie.®y
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envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos o fdos e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
Atenciosamente,

Viseu, Para 20 de maio de 2022.

Sec etano Municipal de Saiude
Decreto n°002/2021
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