SEU.P.
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUGAO |

1.1. O presente Termo de Referéncia trata do objeto Sistema de Registro de precos que objetiva a Futura e
Eventual Contratacdo de Empresa Especializada no Fornecimento de Aparelho de Raios-X para atender a
solicitagdo da Secretaria Municipal de Saide/Fundo Municipal de Saude do Municipio de Viseu/PA. Conforme

as quantidades, especificagbes e condigdes descritas no Anexo | - Termo de Referéncia deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA R

2.1. Tendo em vista a necessidade premente de a Administragdo Publica dar continuidade as atividades
administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37°, da Constituicdo Federal, o qual bem versa sobre o
principio vinculante da eficiéncia da administragdo publica, o Fornecimento de Equipamentos de Raio-X

2.2. Ajustificativa para a solicitagado em tela baseia-se no atendimento das necessidades dos estabelecimentos
de satde do municipio de Viseu/PA, no que se refere a aquisicdo de aparelhos de Raio X para atender as
necessidades da regido do Primeiro, Segundo e Terceiro Distrito, visando a contratagdo de empresa
especializada para fornecimento do itens a ser licitado, atendendo satisfatoriamente os requisitos basicos como
boa reputagdo no mercado, responsabilidade, disponibilidade e compromisso com os prazos estabelecidos,
oferecendo seguranga e tranquilidade. Assim, a empresa contratada atendendo os requisitos ora referidos se
demonstrara apta a realizar o fornecimento dos itens do objeto contratado considerando serem de suma
importancia para dar suporte aos profissionais medicos na defini¢do de diagnéstico de pacientes.

2.3. Considerando o principio da economicidade e demais principios aos quais vinculam a administragdo publica;
2.4, A contratacdo encontra-se amparada pela da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO

3.1 A entrega sera de forma parcelada e devera ser feita nas unidades informadas pelo setor requisitante. A
solicitagao sera através de ordem de compra e/ou ordem de fornecimento.

3.2. A aceitacio do objeto esta condicionada ao atendimento das especificagoes minimas constantes deste
Termo de Referéncia e a proposta da licitante.

3.3. O fornecimento devera ser efetuado de acordo com a solicitagéo levando em consideragéo data e local de
entrega citados no mesmo.

3.4. Os pedidos serao parcelados, podendo ou nao chegar até os quantitativos descritos.

3.5. O produto que estiver com variagdes em suas medidas ou pesos, nao serdo aceitos por esta Secretaria
Municipal de Salide:

3.6. O produto devera ser entregue acondicionados, sempre que possivel em embalagens lacradas
individualmente identificadas e em perfeitas condigcdes de armazenamento;

3.7. Somente serdo aceitos produtos que, por ocasido da data de entrega, apresentarem no minimo 80%
(Oitenta por cento) de seu periodo de validade total for igual ou inferior a um ano o percentual de aceitabilidade
sera de 90% (Noventa por cento).
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3.8. O municipio se reserva no direito de rejeitar produtos fornecidos, caso esteja em desacordo com as

especificagdes constantes do edital ou da proposta comercial e ou com prazo de validade inferior ao
especificado, cabendo a licitante contratada sua substituigdo imediatamente, sob pena de multa por atraso efou
sua suspensdo do contrato, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis.

3.9. Todos os produtos cotados deverdo estar de acordo com as normas técnicas da Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria-ANVISA.

3.5. As embalagens ndo podem apresentar-se violadas, com sinais de rompimento, aberturas ou furos. Devem
ter a identificagdo do produto, nome do fabricante, enderego, CNPJ, prazo de validade, peso liquido, certificado
de inspegao quando obrigatério, autorizagao dos orgaos competentes.

I 4. METODOLOGIA |

4.1. A presente aquisi¢do sera realizada por meio de processo licitatorio, na modalidade Pregao ELETRONICO,
utilizando o Sistema Registro de Pregos, observando os dispositivos legais, notadamente os principios da lei
no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores, também pelo Decreto Federal n°. 7.892/13; Decreto
10.024/2019, Instrugdo Normativa 206/2019 e Decreto Municipal 036/2020 e pelas condigdes e exigéncias
estabelecidas em Edital.

[ 5. JUSTIFICATIVA NA ESCOLHA DA MODALIDADE 1

5.1. A escolha da modalidade de Pregéo Eletrdnico para a realizagao deste processo licitatorio justifica-se pela
forma de aquisicdo dos bens e servigos comuns, tipo menor prego, uma vez que sua utilizagao é preferencial,
segundo Decreto n° 10.024/2019 e Instrugao Normativa 206/2019:
“Art. 1° Este Decreto regulamenta a licitagdo, na
modalidade de pregdo, na forma eletronica, para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos comuns,
incluidos os servicos comuns de engenharia, e dispoe
sobre o uso da dispensa eletrdnica, no ambito da
administragdo publica federal.
§ 1° A utilizagdo da modalidade de pregdo, na forma
eletrénica, pelos érgéos da administragdo publica federal
direta, pelas autarquias, pelas fundagdes e pelos fundos
especiais é obrigatoria.

A adogdo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisi¢éo dos bens e Servigos, que
tera previsdo de entregas parceladas, segundo a nossa necessidade, conforme as disponibilidades
orgamentarias, uma vez que segundo Decreto n° 7.892/2013: melhor se adequa a aquisigdo do objeto do
certame, pois a Administragao Publica tem o poder discricionario para decidir sobre as modalidades licitatérias

de acordo com sua necessidade e conveniéncia desde que motivadas, como esta disposto nos autos. 3

| 6. ESPECIFICAGOES DO OBJETO. /|
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6.1. Os Produtos serem fornecidos constam na tabela abaixo, estando especificadas: item, descrigéo,

quantidade e cada produto a ser ofertado.

ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT

VALOR MEDIO

01

APARELHO DE RAIO-X DE 500 MA PARA RADIOLOGIA GERAL:
COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; BAIXA FREQUENCIA -
MULTIPULSO: POTENCIA MINIMA: 30KW; SISTEMA DE CONTROLE
MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO
TIPO SIMPLES TOQUE: FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MINIMA DE:
40 A 125KV — COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA MINIMA DE 20 A
500 MA; SELECAO AUTOMATICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO
DE EXPOSICAO MINIMO: 0,002 A 10 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA
DE mAS DE NO MINIMO: 0,1 A 500 mAS ; INDICACAO DE
PARAMETROS/FUNCOES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MINIMO KV,
mA E mAS: ALIMENTACAO ELETRICA — MONOFASICO 127V/220V —
60HZ, PARA REDE DE BAIXA POTENCIA DE NO MAXIMO 10KVA.
MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGENEO
RADIOTRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE
200 KG: COM TAMPO COM DESLOCAMENTO FLUTUANTE E
DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. GRADE
ANTIDIFUSORA  FIXA 150 LINHAS / POL; FREIOS
ELETROMAGNETICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A
AUTOCENTRALIZACAO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM;
ESTATIVA PORTA TUBO: TIPO CHAO/TETO OU CHAO-CHAO:
DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MINIMO DE 200 CM
EM TRILHOS; BRAGO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL
MINIMO DE 120 CM; ROTACAO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°,
180° E 270°: FREIOS ELETROMAGNETICOS COM ACIONAMENTO
POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICACAO DE
ANGULAGAO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+150 ° A -150°);
MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRAO VERTICAL MINIMO DE 150
CM: FREIO FELETROMAGNETICO PARA POSICIONAMENTO
VERTICAL: GRADE ANTIDIFUSORA RAZAO MINIMA 150 LINHAS /
POL.: DISTANCIA FOGAL (100 A 180) CM; BANDEJA POSSIBILITANDO
A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM; UNIDADE SELADA;
cUPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE
ANODO GIRATORIO IMERSO EM OLEO ISOLANTE; POTENCIA
MINIMA APROXIMADA DE 18/50KW; ROTAGAO DO ANODO DE NO
MINIMO 3.000 RPM: FOCOS FINO DE 1,0 MM (OU MENOR) E GROSSO
DE 2,0 MM (OU MENORY); CAPACIDADE CALORICA MINIMA DE 140
KHU. COLIMADOR MANUAL LUMINOSO; CAMPO LUMINOSO
AJUSTAVEL INDICANDO AREA A SER IRRADIADA DE NO MINIMO DE
0X0 CM A 43X43 CM; ACIONAMENTO DA LAMPADA COM
TEMPORIZADOR ELETRONICO DO CAMPO LUMINOSO; INCLUINDO
O TUBO DE RAIOS-X. DEVERA APRESENTAR: REGISTRO DO
PRODUTO: BPF, IMPORTACAO E OU ARMAZENAMENTO, AMBOS
EXPEDIDOS PELA ANVISA/MS, INMETRO, AFE E LICENCA SANITARIA
DO FABRICANTE.

UNID

03

R$ 352.794 50

02

DIGITALIZADOR TIPO CR - 40PPM: DIGITALIZADOR DE IMAGENS
RADIOGRAFICAS TIPO CR: SISTEMA DE RADIOGRAFIA
COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZACAO DE IMAGENS
RADIOGRAFICAS EM GERAL. LEITURA DE CHASSIS POR LEITOR DE
CODIGO DE BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA
COMPLETA E UMA ESTAGAO DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA E
IDENTIFICAGAO ELETRONICA DOS_CHASSIS. UM (01) LEITOR DE
CHASS|I CR DE ALTA RESOLUGAO E ALTA CAPACIDADE DE
PRODUGAO, CONFORME CARACTERISTICAS: EQUIPAMENTO
DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETE INTEGRADO. SISTEMA
DE DIGITALIZAGAO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUCAO COM
CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10 PIXELS/MM PARA
TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. PROCESSAMENTO DE NO
MINIMO 50 CASSETES POR HORA. CASSETES COMPOSTOS POR
PLACAS DE FOSFORO PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM,
25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MINIMA DE 50.000 LEITURAS,
CASSETES NA TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUTIBILIDADE. 01 (UMA)
ESTACAO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE, CONECTADOS AOS
CR(S), DOTADOS DE CONEXAO DICOM E OS SOFTWARES
NECESSARIOS. MONITOR LCD OU LED COLORIDO COM TELA

UNID

03

R$ 132.377,89
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Rubrica

SENSIVEL AO TOQUE. LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, INTEGRADO
A ESTACAO PARA CADASTRAMENTO DOS CASSETES E ASSOCIA-
LOS AO PACIENTE. SISTEMA DEVE SER FORNECIDO E
CONTEMPLAR OS RECURSOS E CARACTERISTICAS: DICOM,
CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET DE 1GBIT/S E
TERMINAIS DE CADASTRAMENTO. EFETUAR CONEXAQ DICOM
PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E POS PROCESSADAS. O
SOFTWARE DAS ESTACOES DEVE SER FORNECIDO PELO
FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO DOS RECURSOS E DAS
INFORMAGOES DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR. EFETUAR
CONEXAO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST MANAGEMENT COM
SISTEMAS RIS/HIS. EFETUAR CONEXAC DICOM 3.0 PARA
IMPRESSAO PRINT SCU. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL
E SER INTEGRADO A SISTEMA PACS, SER INSTALADO E TESTADO,
COM OS ITENS DE HARDWARES E SOFTWARES NECESSARIOS
PARA AS CONEXOES. WORKSTATION PROPRIA PARA AQUISICAQ
DE IMAGENS DICOM 3.0 PROVENIENTE DE QUALQUER
MODALIDADE CONECTADA A REDE PACS DA INSTITUICAO.
WORKSTATION DEVE ATENDER AS NECESSIDADES PARA
DIAGNOSTICO DE EXAMES REALIZADOS EM RAIOS-X
CONVENCIONAL POR CR, TENDO ACESSO A TODAS AS IMAGENS
ARMAZENADAS NO SERVIDOR CENTRAL DE IMAGENS. DEVERA VIM
ACOMPANHADO POR NO MINIMO 04 CASSETES DE FOSFORO DE
TAMANHOS A SEREM DETERMINADOS PELA INSTITUICAO, SISTEMA
DE PACS E TAMBEM DE UMA IMPRESSORA TIPO LASER DRY PARA
IMAGENS RADIOGRAFICAS, COM PELO MENOS 325PPI DE
RESOLUCAO, TECNOLOGIA LASER. IMPRESSAO DE NO MINIMO 40
FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. CAPACIDADE DE
RECARGA DE CARTUCHOS A LUZ DO DIA COM MAIS DE 100
PELICULAS POR CARGA. A INTERFACE DICOM INTEGRADA
SUPORTA MODALIDADES DE IMPRESSAO DICOM. CONEXAO COM
MODALIDADES NAO DICOM USANDO OS GERENCIADORES DE
IMAGENS MEDICAS PACS LINK. UM TAMANHO DE FILME ONLINE.
SOFTWARE PACS: CADA UNIDADE DE DIGITALIZACAO INSTALADA
DEVERA ACOMPANHAR SEU PROPRIO SISTEMA DE PACS, OU SEJA,
SUA PROPRIA LICENGA. SOFTWARE COMPATIVEL E EM TOTAL
HARMONIA COM O EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAGAO. CADA
LICENCA DEVERA PERMITIR AOS USUARIOS OS MINIMOS
REQUISITOS ABAIXO: - ARMAZENAR IMAGENS NA ESTACAO DE
AQUISICAO/PACS/ARCHIVE; - VISUALIZACAO SEM LIMITES DE
ACESSOS, EM ATE 04 PONTOS CONCORRENTES NO MINIMO. -
CAPACIDADE DE FAZER BACKUP PROGRAMADOARMAZENAMENTO
DE IMAGENS NOS MODOS “PARA PROCESSAMENTO” E "PARA
APRESENTAGAQ” - IMPORTAR IMAGENS- FAZER BACKUP ATRAVES
DE CD/DVD OU DISPOSITIVO USB, EM FORMATO JPEG OU DICOM-
CRIAR E EDITAR LAUDOS COM O OPCIONAL CLINICAL REPORT-
ACESSAR IMAGENS DE OUTRAS MODALIDADES (CR, CT, MR E US) -
FERRAMENTAS ORTOPEDICAS AVANGADAS DE MEDIGAO:
GONSTEAD, CURVATURA CERVICAL E LOMBAR, GONIOMETRIA,
ENTRE OUTROS. - CAPACIDADE MINIMA PARA 100.000 EXAMES
ANO. DEVERA APRESENTAR: REGISTRO DO PRODUTO.
FORNECIMENTO DE TODOS 0OS CABOS, CONECTORES,
INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DO MESMO.

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUGAO. i

7.1. Aquisigao sera efetuada de acordo com a necessidade do 6rgdo, a partir da assinatura do instrumento de
contrato, conforme o caso,

7.2. Os Produtos sero requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal
de Saude, e deverdo ser entregues na sede deste municipio;

7.3. A entrega ocorrera em horario comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sabados e
domingos e feriados, a critério da administragdo, em virtude da necessidade de servigo.
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7.4. A aquisicdo do objeto devera ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa da

Secretaria de Saude, através de requisigdo propria impressa em 02 (duas) vias contendo especificagdo dos
produtos solicitados;

7.5. O controle sera efetuado com base nas notas fiscais e livros de ocorréncia, assim como controle do setor de
almoxarifado/Centro de Abastecimento Farmacéutico através do responsavel pelo setor.

7.6. O objeto devera obedecer as exigéncias legais, normas e padrées de qualidade e especificacbes técnicas
exigidas em Lei;

7.7. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

7.8. A Fiscalizagdo e aceitagé@o do Objeto seréo do orgao responsavel pelos atos de controle e administragao do
contrato decorrente desta licitacdo, através de servidores. Sendo que os produtos serao recebidos depois de
conferidas as especificagdes, quantidades e precos pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.
O Veiculo de transporte devera ser em carroceria fechada, refrigerado (respeitando a temperatura de transporte
do produto).
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